
Orders: 0571-88062880 Technical: 0571-89986345 Service: 0571-86052305 E-mail: support@huabio.cn www.huabio.cn

杭 州 华 安 生 物 技 术 有 限 公 司
Hangzhou HuaAn Biotechnology Co. Ltd.

SuperSignal ECL化学发光试剂盒

产品组分：

货号 名称 规格

K1801-100ml SuperSignal ECL 化学发光试剂盒 100ml(A/B 液各 50ml)

K1801-500ml SuperSignal ECL 化学发光试剂盒 500ml(A/B 液各 250ml)

产品简介：

SuperSignal ECL 是化学发光底物是一种用于检测免疫印迹膜上辣根过氧化物酶（HRP）的超

灵敏的非放射性增强底物。该底物极强的信号输出能够使皮克量的抗原得到检测。信号的敏感度、

强度和持续时间使信号很容易利用照相或其它方式成像。

储存条件：

4℃避光保存，避免冷冻。

使用说明：

注：以保证阳性结果，可参考建议的抗体稀释度来优化实验。最优化的抗体浓度需要预实验确定。

1. 执行常规电泳、转膜、HRP 标记抗体或者 HRP 标记核酸探针孵育、洗膜；

2. 最后一次洗膜快结束前，根据膜的大小，新鲜配制发光工作液：将两种底物（A 和 B）组分按

1:1 比例混合，制备底物工作液；

注：日光或任何其他强光可能损害工作液。为获得最佳结果，工作液应尽量避光，短时间暴露于实

验室常规照明不会损害该工作液。

3. 洗膜完成后，用镊子夹取膜的一角，小心将膜取出，膜的另一角轻靠吸水纸以沥干膜上多余洗

膜液；

注：沥干过程勿使膜完全干燥。

4. 将印迹膜置于显影板上，根据膜的大小将足量的工作液孵育在印迹膜上，可立即曝光；

5. 吸干多余试剂，用清洁的塑料膜盖住该印迹膜；

6. 使印迹膜在 X光胶片上或成像仪上曝光。

数据展示：

SuperSignal ECL 化学发光试剂盒在 Western Blot 的应用
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注意事项：

1. 在配置 ECL 工作液过程中吸取 A液和 B 液时应避免交叉污染，避免影响后续的使用效果。

2. ECL 工作液应在每次使用前新鲜配制，避免室温放置时间过长。

3. 曝光时间过长或蛋白过量，将会导致过曝，使条带强弱变化失去线性关系；曝光不足则条带模

糊。

4. ECL 发光液是 HRP 的显色底物，因此检测对象必须由 HRP 标记。

5. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗，食品及化妆品等用途。

6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

其他所需材料或设备 :

1．已完成转印的印迹膜：使用任何合适的电泳法分离蛋白质，并将这些蛋白质转移到膜上。

2．用于处理放射自显影胶片的胶片暗盒、显影和定影试剂。

3．成像仪器：如，Bio-Rad 分子成像系统或类似的胶成像系统。

4．用于孵育的旋转摇床。
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